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Solución Luxol Fast Blue 
 
 
Descripción: Luxol Fast Blue Solution es un componente del kit de tinción Luxol Fast Blue (Catálogo # 

LBC-1) y está diseñado para teñir mielina/axones mielinizados y sustancias Nissil en tejido 
fijado en formol, incluido en parafina, así como en tejido congelado.  Luxol Fast Blue Solution 
se encarga de teñir de azul las fibras mielinizadas.  Este producto se utiliza para identificar la 
estructura neuronal básica en secciones del cerebro o de la médula espinal. 

 
 Fibras mielinizadas:  Azul 
 Sustancia de Nissil:  Violeta 
 Células nerviosas:  Violeta 
 
 
Usos/Limitaciones: Solo para uso en diagnóstico in vitro. 
 Aplicaciones histológicas. 
 Hacer no Úselo después de la fecha de vencimiento. 
 Tenga cuidado al manipular estos reactivos. 
 
Tejido de control: Corteza cerebral 
 Médula espinal 
  
 
Disponibilidad/Contenido: 
 
 Artículo # Contenido del kit   Volumen Almacenamiento  

LFB125  Solución Luxol Fast Blue  125 ml  Temperatura ambiente 
LFB500       500 ml 
LFB999       1000 ml 
 

Requerido pero No Incluido:  
 
 CEA125 Cresyl Echt Solución Violeta  125 ml  2-8° Centígrados 
 LCQ500 Solución de carbonato de litio (0,05%) 500 ml  Temperatura ambiente 

EAS500 Alcohol, Reactivo (70%)   500 ml  Temperatura ambiente 
 
 
Precauciones: Evite el contacto con la piel y los ojos. 
 Puede causar quemaduras. 

Nocivo si se ingiere. 
Siga todas las regulaciones federales, estatales y locales con respecto a la eliminación. 

 Úselo en la campana de gases químicos siempre que sea posible. 
 

http://www.scytek.com/
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Procedimiento (estándar): 
 
 
1. Desparafinar secciones si es necesario e hidratar hasta obtener agua destilada. 
 
2. Incubar el portaobjetos en Luxol Fast Blue Solution durante 24 horas a temperatura ambiente o 2 horas a 60 

°C. 
 
3. Enjuague bien con agua destilada. 
 
4. Diferencie la sección sumergiéndola en una solución de carbonato de litio (0,05%) varias veces (hasta 20 

segundos). 
 
5. Continúe la diferenciación sumergiendo repetidamente en alcohol, reactivo (70%) hasta que la materia gris 

sea incolora y la materia blanca permanezca azul. 
 
6. Enjuague el portaobjetos en agua destilada. 
 
7. Incubar el portaobjetos en Cresyl Echt Violet (0,1%) durante 2-5 minutos. 
 
8. Enjuague rápidamente en 1 cambio de agua destilada. 
 
9. Deshidratarse rápidamente en 3 cambios de alcohol absoluto. 
 
10. Transparente como se desee y montaje en resina sintética. 
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